
 

NMR Analýza čistoty vzorku 

 

TEST Analýza čistoty dodaného vzorku metodou NMR 500 MHz 

VZOREK 0,80650 mg /ml NMN (Nicotinamide D-ribonucleotide, CAS 1094-61-7), šarže 22021301 

INSTRUMENT Bruker Avance III HD, 500.19 MHz, BBFO probe (Bruker SmartProbeTM) 

PŘÍPRAVA Vzorek navážen na mikrovahách Mettler Toledo XPR2, rozpuštěn v 900 µL D2O, přidáno 100 

µL NMR roztoku (PBS, 1.5 M K2HPO4/1.5 M NaH2PO4, 5 mM 3-(trimethylsilyl)-2,2,3,3-

tetradeuteropropionic acid (TSP) + D2O, 0.2% NaN3, pH 7.4), 600 µL vzorku převedeno do 

zkumavky Norell HT 5 mm 

AKVIZICE pulzní sekvence 1H (zg30), 32K data points, akviziční čas 4s, D1 prodleva 30s, 64 skenů, 

teplota 298K, 

VÝPOČET Amin and Claridge, 2017 (https://nmrweb.chem.ox.ac.uk/Data/Sites/70/userfiles/ 

pdfs/quantitative-nmr.pdf) 

    N W (mg) M (Da) I Pcal   

x 1xCH2+6xCH 8 0,80650 334,221 4,3678   

Cal 3xCH3 9 0,08614 172,270 1,0000     

   poměry 1,13 0,10680 1,940 4,3678 98,00 99,779 
 

Čistota vzorku je 99.78% 

DODATEK Tento test byl vypracován na základě vnitřních laboratorních postupů, materiály i postup jsou 

doložitelné a plně dohledatelné. Metoda není akreditována. 
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